单极低温等离子手术系统参数
★1. 工作频率：≥100KHz。
★2. 主机功能：主机具有开机自检及凝血、切割功能，切割温度50-100度，档位可调。
3. 操作设置：全触摸屏操作，≥7.0英寸彩色显示屏.
4. 激发方式：手动控制能量输出。
★5：刀头识别：可自动识别刀头，并在主机屏幕上有警示提示。
6. 故障报警：具备。
7. 存储功能：可储存最近的100个一次性使用等离子电刀序列号。
8. 安全性能：阻抗监测范围：单片中性电极：阻值≤30Ω；双片中性电极：阻值在30Ω-130Ω，超过130Ω，禁用输出功率。
9. 电极能量辐射范围：5-30μm。
★10：1.NMPA三类医疗器械认证；2.CE认证。
11. 噪音调节：具备。
12.耗材：可配置多种规格型号刀头；一次性使用，无菌提供，无需反复消毒
13.刀柄设计：刀柄防滑功能
[bookmark: _GoBack]14.整机质保3年。
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